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ガイア光触媒力日エマスク素材の抗ウイルス試験

北環発 21_0023号

平成 21年 6月 25日
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千験試

試験内容を公表する場合は、事前に当センターの承諾が必要です。

また、本報告書記載め試験結果は供試品に対するものであり

荷口 (ロ ット)全体の品質を証明するものではありません。
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1.試験 目的
ガイア光触媒加エマスク素材を用いて、インフルエンザウイルスに対するウイルス不活化

効果を調べる。

2_試験依頼者

名称 :廣瀬又一株式会社

所在地 :東京都千代田区内神田 2丁 目 11番 6号 竹ビル 7階

3_試験機関

財団法人 北里環境科学センター

所在地 :神奈川県相模原市北里 1丁 目 15番 1号

試験担当者 :ウイルス部 野島康弘

4.試験期間

平成 21年 5月 14日 ～平成 21年 5月 19日

5.供試ウイルス

カf“勿∠五陶s(A型インフルエンザウイルス)

6.試験方法
1)供試ウイルスの培養と調製方法

A型インフルエンザウイルス (ル′
“
″ A宙rus)

インフルエンザウイルスは発育鶏卵の漿尿液腔に接種し、フラン器で培養後、漿尿

液を採取し、密度勾配遠心法により精製したウイルス液を供試ウイルス液とした。

2)試験品

① ガイア光触媒加エマスク素材不織布

② 未加工不織布 (コ ントロール)

3)試験条件

試験品 光触媒加工 紫外線照射
照射時間 (時間 )

0 3 8

ガイア光触媒

加工不織布

十 十

●

● ●

+ ● ●

未加工不織布 + ● ●

紫外線源 :ブラックライ ト20W、 356nm

紫外線強度 :0.lmW/cm2(浜 松 フォ トニクス い たPOWER METER MODEL

C9536‐ 01)、 照射試験は n=2で行った。
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夕 1糠胞写真 )

ウイルスフト感染 MDCK糸田月包

ウイルス感染細胞 (感染後 4日 目)
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